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Master Comfort

) Lejringspuder
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Vores produkter og Lejringspuder i topklasse

ravarer er produceret
i Europa.

Veelg kvalitet, spar
penge og skan miljget.
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Varenr. HMInr. || Navn - Starrelse UDI-DI/GTIN

MC 001-8015 71193 || Master Comfort Lejringspude — XS 5744001971437
MC 001-8019 50150 || Master Comfort Lejringspude — S 5744001971468
MC 001-8020 45939 || Master Comfort Lejringspude — M 5744001971475
MC 001-8021 50151 Master Comfort Lejringspude — L 5744001971482

MC 001-8022 137076 || Master Comfort Lejringspude Cover—S || 5744001974537
MC 001-8023 137080 || Master Comfort Lejringspude Cover— M || 5744001974544
MC 001-8024 137081 || Master Comfort Lejringspude Cover— L 5744001974551
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Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1 c €
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The Original Nordic
Human Handling Concept

master-care.dk
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Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at falgende brugervejledning laeses grundigt, inden
produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning geelder for viste produkter forudsat,
at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at
produkterne bruges pa den i brugervejledningen anbefalede made.
Foretager kunden andringer, reparationer eller bruges produktet i
andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder
CE-meerkningen og hermed ogséa garantien pa produktet fra master
care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i
Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1
udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erkleerede formal for produktet:

Produktet bruges til understattelse og aflastning af veev ved lejring.
Formalet er at give en stabil afgreenset positionering/- lejring i forbin-
delse med forflytning eller langtidspositionering.

Kiler med nonslip kan benyttes direkte pa glatte flader.

Advarsel:
Brug af lejringsmateriale kan ikke erstatte behovet for omlejring og
tilsyn med hud og vaev.

Anvendelse af produktet:

Lejringspuder og -kiler kan placeres mellem bruger og underlaget
for at @ge understattelsesfladen og dermed fordele trykpévirkningen
pa veevet. Alternativt kan Master Comfort produkterne bruges til at
stabilisere i fx siddende eller sideleje.

Risikovurdering:
Forud for brug bar der laves en risiko- og funktionsvurdering for
den aktuelle bruger saledes, at forflytningen foregar ergonomisk og

master—carg d
e

lovmaessigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjeelpere af produkterne har modtaget
instruktion i brug af produkterne og har laest brugervejledningen
grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og
pa vores hjemmeside kan findes vejledninger til brug pa langt de fleste
produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid pa 1-5 ar ved normal slitage og
vask. Produktets levetid afheenger af brug, belastning samt hvordan og
hvor ofte produktet rengares/vaskes.

Produkter, der ikke laengere yder tilstraekkelig veevsaflastning bar
kasseres. Giver produktet ikke tilstreekkelig vaevsaflastning bar andre
I@sninger afpraves. Produkter bar efterses jeevnligt og hvis defekte
syninger eller brudte overflader findes eller hvis skummet ikke lzengere
yder aflastning, bar produktet kasseres.

Utilsigtede haendelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede haendelser ber til en hver tid indberettes til rette natio-
nale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes
distributar.

Garanti:
master care A/S yder 2 ars garanti pa materiale- og produktionsfejl,
hvis produktet har veeret anvendt korrekt.

master care A/S patager sig intet ansvar for person- eller produkt-
skader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anfarte
formal /brug.




Brugervejledning - Master Comfort Lejringspuder
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Brugervejledning - Master Comfort Lejringspuder

Understatte ben i sideleje (Passiv bruger, 1 hjaelper):

1. Brugeren ligger pa ryggen pa Master Turner 2. Fold et stykke Nylon Master Glidedug og 3. Brugeren vendes til sideleje med liften tilkoblet
eller Light Turner Vendelagen. Placer den valgte placer dette med folden bagud mellem brugerens Master Turner eller Light Turner Vendelagen.
Lejringspude ved siden af begge ben til den side, ben. Brug gerne ogsa en (MC 001-8035) Lejrings- Vendelagenet vender automatisk benene med.
brugeren skal vendes til. kile - S til at understatte maven i sideleje.

4. Udnyt den foldede Nylon Master til at glide 5. Fjern Glidedugen ved at traekke i den nederste 6. Lejringspudens indhold kan fordeles, s& benet
gverste ben pa plads pa Lejringspuden. Man del. Seetter den sig fast/giver modstand, sd traek stabiliseres og lejres optimalt. Et lagen ovenpa
kan med fordel ogsa bruge en benstrop eller en fra modsatte side af den nederste del. Man kan puden kan gare lejringen mere behagelig for
Master Grip som armforlaenger, hvis det gverste med fordel holde igen pé brugerens ben. brugeren.

ben er langt fra hjelper.

Modvirke at bruger glider ned - siddende i seng (Passiv bruger, 1 hjeelper):

7. Brugeren ligger pa Master Turner. Placer brug- 8. Placer den valgte Lejringspude under brugerens fadder
erens baekken korrekt i sengen, placer gerne ved fodenden. Elever hovedgeerdet. Grundet Master Turn-
2 stk. Lejringskile - XS under brugerens lar. erens unikke glideegenskaber, opstar der ikke friktion/

Elever knaekket under knaeene helt. shear direkte mod brugerens hud ved &ndring af sengens

position. Lejringspuden vil medvirke til, at forhindre
brugeren i at glide ned i sengen. Fadderne skal ikke veere
i spaend, men understgttes behageligt i den siddende
stilling

o O

Side 2
master-care.dk



Brugervejledning - Master Comfort Lejringspuder

Stette af armene siddende i sengen:

9. Veelg den foretrukne Lejringspude. Laft bruger-
ens arm. Placer puden i sengen. Laeg brugerens
arm behageligt ovenpa puden.

Minimer trykskader:

12. For at undga trykskader, indeholder alle vores
Lejringspuder sma originale Krayerkugler, der
fordeler og former Lejringspuden til kropsformen.
Derudover kan Krayerkugler ikke trykkes flade og
mister saledes ikke deres massefylde. Samlet
set fordeles vaegten og trykskader undgas.
Derudover er kuglerne bade flammehzazmmende
og vaskbare.

10. Det er oftest mest behageligt at have begge
arme lejret pa same tid. P& denne made opnér
begge side af kroppen optimal og ens stimulation,
komfort og stabilitet i den afslappede position.

o O

master-care.dk

11. Som tilbeher kan tilkabes et bomuldsbetraek.

Side 3



Brugervejledning - Master Comfort Lejringspuder

ISO klassificering:

INKO COVER:

DS/EN I1SO 12952-1:2010

Textiler - Vurdering af sengeudstyrs anteendelig-
hed - Del 1: Anteendelseskilde: gladende
cigaret.

DS/EN IS0 12952-2:2010

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs anteendelig-
hed - Del 2: Anteendelseskilde:

teendstikflamme.

ADVARSLER

Efterlad aldrig bruger pa
produktet pa sengekanten.

Efterlad aldrig produktet
liggende pa gulvet.

Brug af lejringsmateriale kan ikke
erstatte behovet for omlejring og
tilsyn med hud og veev.

Serg for, at alle relevante bremser
er 1ast, inden forflytning foretages.

CE-maerkning:

C € Produkterne er godkendt i
henhold til geeldende forordning
for CE-maerkning og lever op il
Forordning MDR (EU) 2017/745 for

Medicinsk Udstyr, klasse 1.
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4 For mere information, videoer h
Quick Guide mm.,

‘ se www.master-care.dk ‘
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We support the Sustainable Development Goals G‘mﬁALS

Tekniske specifikationer

Materialer:

Inko Cover: Flammehammende, elastisk og vandtaet polyester.

Grant Cover: 62 % recirkuleret Bomuld, polyester, elasten.

Indhold: Originale, flammeheemmende Krayerkugler.

Varenummer - Navn

Starrelse:

MC 001-8015 Master Comfort Lejringspude — XS

MC 001-8019 Master Comfort Lejringspude — S

MC 001-8020 Master Comfort Lejringspude — M

MC 001-8021 Master Comfort Lejringspude — L

MC 001-8014 Master Comfort Lejringspude Cover — XS
MC 001-8022 Master Comfort Lejringspude Cover — S
MC 001-8023 Master Comfort Lejringspude Cover — M
MC 001-8024 Master Comfort Lejringspude Cover — L

L50xB20xH10cm
L70xB40xH20cm
L70xB40xH30cm
L70xB40xH40cm
L50xB20xH10cm
L70xB40xH20cm
L70xB40xH30cm
L70xB40xH40cm

Vask:

/ Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved
max 85°C, men aftarring med sprit/alkohol
anbefales for at forlaeenge holdbarheden.

85C

. Vaskemidlets pH veerdi:
E]®~ pH veerdi for vaskemiddel / desinfektions-
> middel mellem pH 5 - 9.

Skyllemiddel:

=, Dermd ikke anvendes skyllemiddel, da dette
J forringer glideegenskaberne vaesentligt.

Terretumbling:
@ Dette produkt kan terretumbles skdnsomt ved

max 40 °C, men lufttrarring vil age holdbarhe-

Max. 40°C den betydeligt.

Overfladisk rengering:
Dette produkt kan renggres overfladisk med

klud og saebe.

= . .
f‘ Desinficering:
a Dette produkt taler overtarring med

alkoholholdige desinficeringsblandinger
mellem pH 5-9.

[=!

(DK) Vi tager forbehold for evt. trykfejl og mangler.

0 >

Strygning:
Taler ikke strygning

B

Kemisk rensning:
Taler ikke rensning.

)

Blegning:
Taler ikke blegning.

Eftersyn:

Fortag jeevnlig visuel inspektion og tjek at
inkontinensoverfladen stadig er intakt ift.
brug, og at alle syninger er intakte.

@ Brugervejledning:
) Lees denne brugervejledning ngje inden
ibrugtagning.

Bortskaffelse:
Sarg altid for at bortskaffe efter geeldende
regler.

Find os pa:

¢

master-care.dk

master care A/S, Sofienlystvej 3, 8340 Malling, Danmark

Tel. +45 86 93 85 85, E-mail: info@master-care.dk



